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水銀検温器 10分後測定値一5分後測定値 0.24 ±0.15 
15分後測定値一10分後測定値 0.11 ±0.13 
20分後測定値一15分後測定値 0.05 ±0.07 
電子体温計 3分後測定値 合図時測定値 0.01 土0.15
5分後測定値 3分後測定値 0.02 ±0.10 
10分後測定値 5分後測定値 0.07 ±0.16 
表2 各時間別の差の平均（口腔検温） N=30 
平均 標準偏差
水銀検温器 10分後測定値一 5分後測定値 0.18℃ ±0.16 
15分後測定値 10分後測定値 0.09℃ ±0.10 
20分後測定値一］5分後測定値 0.04℃ ±0.06 
電子体温計 3分後測定値一合図時測定値 0.08℃ 土0.41
5分後測定値一3分後測定値 0.20℃ ±0.20 














































































電子体温計では， しばしば低い温度が出現し，判断をあやま りかねないことがある。 そこで
低い温度が出現した時とそうでない時の差の検定を行ってみた。




合図時36.5℃以下のグル プー 合図時36.6℃以上のグループ 版禽温（N全＝体70) (N=24) (N =46) 
電子5分後一電子合図時 0.10±0.19 0.01±0.15 0.04±0.17 
電子10分後一電子合図時 0.22士0.29 0.06±0.18 0.12±0. 23
水銀10分後一電子合図時 0.24土0.34 0.03±0.21 0.06土0.29
水銀10分後一電子5分後 0.13±0.36 0.04±0.18 0.01±0.27 
水銀20分後一電子合図時 0.47±0.29 0.1±0.19 0.23±0.29 
水銀20分後 電ー子10分後 0.24士0.34 0.04±0.16 0.11土0.26
双方のグループとも，水銀検温20分後と電子体温計合図時の間には有意差が認められた。ま
た水銀検温10分後と電子体温計5分後の聞には双方とも有意差はなかった。
36.5℃以下のグループでは，電子体温計合図時と電子体温計5分値の聞に有意差が認められ
た。また水銀検温器との比較では，水銀検温10分後と電子体温計合図時の間及び、水銀検温20分
後と電子体温計10分後の聞に有意差が認められた。
36.6℃以上のグループでは， 電子体温計合図時と電子体温計5分後の聞の差は認められず，
また水銀検温10分値と電子体温計合図時の間及び水銀検温20分値と電子体温計10分値の聞にも
差は認められなかった。
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以上のことより電子体温計で合図時に低い温度が出現した場合は，測定時聞を 5分間まで延
長させることが必要と思われる。
V おわりに
日常使い慣れている検温器であるが，今回測定を行ってみて所定の測定時間（10分， 5分）
では体温が上昇しきらないことが良く理解できた。しかし測定される側の苦痛も考慮しなけれ
ばならず，版寓検温10分の測定は妥当な時間と言えるだろう。口腔検温では5分値と10分値の
差が大きく，実際の測定には5-10分を考えた方が良いであろう。
電子体温計では合図時の温度が低くでることがしばしばみられるので，かなり誤差があるの
ではと考えていたが，平均してみると水銀検温器10分値に近いものであった。ただし電子体温
計の口腔検温については，合図時， 3分後はまだ上昇しきっていないと言える。これはプロー
ブカバーを使用したこととも関係している。合図時の温度判定は患者の全身状態からみていか
なければならないが，極端に低い値が出た場合は肢寓 ・口腔とも電子体温計で5分間の測定は
必要と思われる。
現在環境保全の意味から水銀検温器の生産自体が少なくなってきており，電子体温計が水銀
検温器にとってかわろうとしてる。水銀検温器に慣れ親しんだ者にとっては電子体温計に対す
る信頼は薄いと言えるだろう。しかし， 今後さらに電子体温計が普及してく ることを考えると，
それぞれの電子体温計の性質を理解し，それを使いこなす知恵も必要と思われる。今回は一社
（テルモ）による比較であったが，多くのメーカーで作られている現在，各メーカーの体温計
の特徴を知るべきであろう。
看護者の立場としては正確な手段で測定するとともに，出てきた数値に対して疑問を持つこ
とも大切であると考える。つまり全身状態からこれらの数値が適合しているか否か判断し，さ
らに必要であれば測定時聞を延長して確実な数値をつかむことが必要であろう。
以上， 今回の資料を学生指導に活用していきたいと考える。
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